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A CÉL

A VÉRKÉSZÍTMÉNYEKET 

A LEHETŐ LEGNAGYOBB BIZTONSÁGGAL,
KELLŐ IDŐBEN, MENNYISÉGBEN ÉS 

MINŐSÉGBEN 
JUTTASSUK EL A BETEGHEZ. 



  

A TÁROLÁS FOLYAMÁN A HATÓANYAGOK 
MENNYISÉGE, FUNKCIÓJA VÁLTOZIK.

A VÁRT TERÁPIÁS HATÁS ÉRDEKÉBEN SZIGORÚAN 
BE KELL TARTANI

AZ ELŐÍRT 
SZÁLLÍTÁSI, TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEKET

A MULASZTÁS SZÖVŐDMÉNYHEZ  VEZETHET.

HIDEGRÁZÁS – LÁZ – HALÁL



  

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS

BIZTONSÁGOS ÉS ELLENŐRZÖTT 
KÖRÜLMÉNYEK,

KÖNNYŰ ÁTTEKINTHETŐSÉG,
KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG A KÉSZÍTMÉNYEK 

SZENNYEZÉSE, SÉRÜLÉSE NÉLKÜL.



  

TÁROLÁS

MIT?
HOL?

MILYEN HŐMÉRSÉKLETEN?

A KÉSZÜLÉK CÉLZOTTAN VÉRKÉSZÍTMÉNY 
TÁROLÁSÁRA (ÉLELMISZER!) 

EGYENLETES HŐMÉRSÉKLET A 
TÁROLÓTÉRBEN



  

TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLETEK

VÖRÖSVÉRSEJT KONCENTRÁTUM
 +4°C ± 2 °C Lejárati idő: 35 nap

PLAZMA (FFP)
-30°C alatt  Lejárati idő: 2 év

TROMBOCITA KONCENTRÁTUM
+22°C ± 2 °C  Lejárati idő: 5 nap

6 óra!



  

HŰTŐTEREK HŐMÉRSÉKLET- 
ELLENŐRZÉSE

MŰSZERES
regisztráló szerkezet, fény-, és hangjelzés, 

központi riasztó
„KÉZI” MÓDSZER

 víz-glicerin 1:1 arányú elegye    + 4°C ± 2°C
glicerin - 40°C -IG

A DOKUMENTÁCIÓ MEGŐRZÉSE!



  

KÉSZÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE

EGYÉRTELMŰ JELZÉSEKKEL ELLÁTOTT,
ÁTTEKINTHETŐ (FIFO ELV, GYORSASÁG!)

CSOPORTOSÍTÁS:
VÉRCSOPORT/RH

LEJÁRATI IDŐ
BETEG NEVE

OSZTÁLYOK IGÉNYE
TARTALÉK VÉRCSOPORT



  

TÁROLÓTEREK

ELŐNYÖS A LÉGCIRKULÁCIÓ
AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS (HA NEM 

MEGY AZ ELŐÍRT HŐMÉRSÉKLET FÖLÉ)
HIBAJELZÉS: MENTÉS!!!

felmelegedés – mértékétől függő készítmény 
felszabadítás/selejtezés

lefagyás – folyékony készítmény selejtezése (vvs 
hemolízis)



  

Vérkészítmény igénylés

Cél:
A transzfúziós osztályok és kórházi osztályok 

lehetőség szerint igényüknek megfelelő 
mennyiségű és minőségű vérkészítménnyel 

történő ellátása.



  

Vérkészítmény igénylés

Igénylés módja:
E-mailben- az igényt minden esetben ki kell nyomtatni

Telefonon- minden adatot pontosan fel kell írni és 
utólag pótolni kell a megrendelőt a készítmény 

elvitelekor 
Írásban telefaxon

Az írásos igény szükséges a tévedések elkerülése, estleges 
reklamációk tisztázása és a számlázás végett.



  

Vérkészítmény igénylés

Az igényeket a diszpécser bírálja el. Amennyiben nincs 
diszpécser a vérkiadó asszisztense dönt a rendelkezésre 

álló vérkészlet alapján, figyelembe véve az OVSZ 
vérgazdálkodási protokollját. Kis vérkészlet illetve 

extrém nagy mennyiségű vérigény esetén konzultálni 
kell az ügyeletes diplomással. 



  

Vérkészítmény igénylés
Az igények fogadásakor figyelembe kell venni:

• Milyen vérkészítményt igényeltek (vvt, ffp, trombocita, speciális 
készítmény)

• Milyen mennyiségű készítményt igényeltek
• Mikorra kérik a készítményt, sürgősség!
• A rendelkezésre álló vérkészletet



  

Vérkészítmény igénylés

Vérdepók és területhez tartozó betegellátó intézetek, 
osztályok igénylése:

Faxon, e-mailen és telefonon- a kérő intézet által használt 
formanyomtatványon 
Szállításról az igénylő gondoskodik 
Választott vérkérés elfogadása vagy elutasítása-telefonos 
egyeztetés,várólista
Sürgősség megbeszélése



  

Vérkiadás rendje és a sürgősségi
vérkiadás szabályai

A vérkiadás illetve átadás alkalmával minden esetben 
ellenőrizni kell,hogy valóban az elfogadott igénynek megfelelő 

készítményeket készítettük el. 
A készítményeket vizuálisan is ellenőrizni kell.

A kiadott/átadott készítményekről készült szállítólevelet 
egyeztetni kell a készítménnyel.

A transzfúziós jelentőlapot miután egyeztettük a 
készítménnyel (megállapodás szerint) összehajtva a 

készítmény mellé tesszük a polietilén tasakba.



  

SZÁLLÍTÁS

MIBEN?

SZÁLLÍTÓ EDÉNYZET/ IZOTERM LÁDA/ TÁSKA
jól elkülöníthető, könnyen tisztítható, fertőtleníthető, 

könnyen kezelhető (nők!)
HŰTŐKÖZEG, HŰTŐELEMEK

a szállítási időn belül a kívánt hőmérsékletet biztosítja, nem 
érintkezik közvetlenül a vérkészítménnyel (hemolízis, szennyezés)

HOGYAN?



  

SZÁLLÍTÁSI HŐMÉRSÉKLETEK
AZ ELŐÍRT TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLETHEZ 

KÖZELI HŐFOKON
VVS: HŰTŐKÖZEG  : VÉRZSÁK ARÁNY  1:4

TROMBOCITA: 30 PERCCEL SZÁLLÍTÁS ELŐTT A 
TARTÁLYT +20°C +24°C-ON KINYITNI

FFP: HŰTŐKÖZEG  : VÉRZSÁK ARÁNY  1:2 
IDŐJÁRÁS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL!

HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉS
5 perc után a vvs-ek közé helyezett hőmérő leolvasása

A vvs zsák külső hőmérséklete nem haladhatja meg a + 
10°C-ot, és nem lehet kevesebb, mint + 1°C!



  

HŰTŐ-, ÉS SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK 
TISZTÍTÁSA

RENDSZERES MOSÁS, FERTŐTLENÍTÉS
DOKUMENTÁLÁS

VESZÉLYEK

ISMERT TRANSZFÚZIÓS SZÖVŐDMÉNY SZENNYES 
HŰTŐSZEKRÉNY MIATT

BAKTERIÁLIS FERTŐZÉSEK
BACILLUS CERAEUS HEMOLIZÁLÓ HATÁS
PSEUDOMONAS CSOPORT HEMOLIZÁLÓ HATÁS

MEGNYITOTT TERMÉK VISSZAHELYEZÉSE, TÁROLÁS  
BIZONYTALAN IDEIG!!!



  

TEENDŐ SZÁLLÍTÁST KÖVETŐEN

ADMINISZTRATÍV ÉS 
„ORGANOLEPTIKUS” ELLENŐRZÉST 

KELL VÉGEZNI
HA NEM AZONNALI A FELHASZNÁLÁS, 

A KÉSZÍTMÉNYEKET AZ ELŐÍRT 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KELL TOVÁBB 

TÁROLNI



  

Köszönöm a figyelmet!
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